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1. TABLA DE SÍMBOLOS 

 
Reconocer los símbolos usados en el manual ayudará a su correcta comprensión: 
 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

Advertencia sobre operaciones que no debe realizarse dado que pueden 
dañar el equipo.  
Advertencia sobre operaciones que deben realizarse y que de no hacerse 
pueden suponer un peligro para el usuario.  
Conexión a tierra del terminal de protección 

 
Advertencia sobre una superficie metálica que está a una temperatura 
que puede superar 65ºC.  

Advertencia sobre una superficie metálica que puede proporcionar 
descargas eléctricas en caso de contacto.  

Descontaminación de los equipos antes de desecharlos acabada su vida 
útil  
Directiva de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos 

 
 

2. BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Revise todas las unidades periódicamente y después de periodos de almacenamiento, 
para asegurarse de que todavía son aptas para el funcionamiento. Investigue todas las 
fallas que pueden indicar la necesidad de servicio o reparación. 
 
Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan que la unidad sea revisada 
periódicamente para asegurar que es adecuada para su propósito. Usted debe seguir 
las instrucciones de mantenimiento preventivo. En caso que el equipo tenga que ser 
reparado, usted puede gestionarlo a través de su distribuidor. Antes de la inspección, 
mantenimiento, reparación o devolución de Equipos de Laboratorio deben ser 
limpiados y descontaminados. 
 

Descontaminación antes de desechar el equipo 

En el uso de este equipo puede haber estado en contacto con materiales 
peligrosos biológicamente, y por lo tanto puede llevar material 
infeccioso. Antes de desechar el aparato y los accesorios deben ser 
descontaminados cuidadosamente de acuerdo con las leyes locales de 
seguridad ambiental. 
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3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

 

 
ADVERTENCIA: No seguir cualquiera de las indicaciones descritas en 
este apartado puede ocasionar un mal funcionamiento del equipo. 

 
 

A. No se requiere un equipo especial para desembalar y levantar el equipo, pero 
debe consultar su normativa local para no dañarse desembalando y levantando 
el equipo. 

B. Inspeccione el equipo para descubrir cualquier signo de daño causado durante 
el transporte. Si descubre alguno no use el equipo y contacte con su 
distribuidor local. 

C. Asegúrese de quitar todas las protecciones para el transporte antes de usar el 
equipo. El embalaje original ha sido diseñado para proteger el equipo. Se 
recomienda que conserve las cajas, espumas y accesorios para futuros 
transportes. La garantía no cubre daños causados por un embalaje deficiente. 

D. Coloque el equipo sobre una superficie firme y horizontal dejando un espacio 
libre de al menos 10cm entre la parte posterior del equipo y la pared. No 
coloque el equipo en zonas sometidas a vibraciones ni a la luz solar directa. 

E. El interruptor de desconexión debe ser fácilmente accesible tras quedar el 
equipo instalado en su posición normal 

F. Solo use cables de alimentación que se hayan suministrado con el equipo. En 
caso de substituir el cable de alimentación por otro, este debe ser de las 
mismas características que el original. 

G.  Verifique que la tensión de suministro eléctrico corresponda a la 
tensión seleccionada en el porta-fusibles del equipo. En ningún caso el equipo 
se conectará a una red de alimentación que no esté dentro de estos límites.  

 

 
 
El fabricante declina toda responsabilidad por mal uso del equipo y de las 
consecuencias derivadas por su uso en aplicaciones distintas para las que fue 
diseñado.  
 

     
ATENCIÓN 

Por razones de seguridad eléctrica el equipo sólo puede conectarse 

a una toma de red que disponga de tierra  . 

El equipo puede ser utilizado en instalaciones de categoría II de sobre-
tensiones de acuerdo con las Normas de Seguridad General. 
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ATENCION 

Control con PC 

Algunos instrumentos están diseñados para ser controlados desde un 

PC. Para preservar la integridad de los equipos, es esencial que el PC 

conectado cumpla con las normas básicas de seguridad y de CEM y se 

establece de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En caso de 

duda consulte la información que viene con su PC. Como es habitual con 

todas la operaciones con el PC se recomiendan las siguientes 

precauciones de seguridad: 

Ɇ 0ÁÒÁ ÒÅÄÕÃÉÒ ÅÌ ÒÉÅÓÇÏ ÄÅ ÆÏÒÚÁÄÏ ÄÅ ÌÁ ÖÉÓÔÁȟ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅ ÌÁ ÐÁÎÔÁÌÌÁ ÄÅÌ 

PC con la posición de visualización correcta, libre de deslumbramiento y 

con los ajustes de brillo y contraste adecuados 

Ɇ 0ÁÒÁ ÒÅÄÕÃÉÒ ÌÁ ÐÏÓÉÂÉÌÉÄÁÄ ÄÅ ÌÅÓÉÏÎÅÓ ÐÏÓÔÕÒÁÌÅÓȟ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅ ÌÁ ÐÁÎÔÁÌÌÁ 

del PC, el teclado y el ratón con una posición ergonómica correcta, de 

acuerdo con sus normas de seguridad locales.                            
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4. MANTENIMIENTO 

 

 

 
ADVERTENCIA: No seguir cualquiera de las indicaciones descritas en 
este apartado puede ocasionar un mal funcionamiento del equipo. 

 

¶ PULSE LAS TECLAS SUAVEMENTE ɀ basta con una ligera presión. 
 

¶ Los equipos no necesitan desinfectarse, pero deben limpiarse para eliminar restos 
de orina, excrementos y olores. Para limpiarlos recomendamos un trapo o papel 
humedecido con jabón (que no tenga un olor fuerte). NO UTILICE DISOLVENTES 
NI PRODUCTOS ABRASIVOS. 

 

¶ NO VIERTA AGUA ó líquidos directamente sobre el equipo. 
 

¶ Después de su uso, desconecte la máquina utilizando el interruptor de red, limpie e 
inspeccione el exterior del equipo para que siempre pueda utilizarse en óptimas 
condiciones. 

 

¶ El usuario sólo está autorizado a intervenir para la sustitución de los fusibles de red, 
que deberán ser del tipo y valores indicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Interruptor principal, porta-fusibles y toma de red. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE FUSIBLES O DE TENSIÓN 
 

En el caso de que se produjera una sobre-tensión u otra anomalía en la red  y el equipo 
dejara de funcionar. O en el caso que la tensión de red no corresponda con la tensión 
del equipo.  Compruebe el estado de los fusibles siguiendo el procedimiento descrito a 
continuación: 

 
1 Desconecte el equipo de la red extrayendo la clavija. 

  PESTAÑA APERTURA 

 PORTAFUSIBLES INTERRUPTOR 
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2 Abra el porta-fusibles haciendo 
palanca con un destornillador 
plano en la pestaña. 
 

 
  Figura 2. Abrir la puerta del porta-fusibles. 

3 Extraiga el porta-fusibles 
haciendo palanca con el 
destornillador. 
 

 
  Figura 3. Extraer el porta-fusibles. 

4 Sustituya los fusibles si fuera necesario por dos del mismo tipo y las mismas 
características. Colocando los fusibles en la posición correcta. 

 

  
 CORRECTO INCORRECTO 
 Figura 4. Colocación de los fusibles. 

5 Introduzca de nuevo el porta-fusibles, en la posición que corresponda a la tensión de la 
red alterna. 

 

  
 POSICIÓN 115V POSICIÓN 230V 
 Figura 5. Posición del porta-fusibles. 

6 En caso de que los fusibles vuelvan a fundirse, desconecte el equipo y contacte con el 
servicio técnico.  

     
ATENCIÓN 

Por razones de seguridad eléctrica no abra ni retire las tapas, puede 
exponerse a tensiones peligrosas.  
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6. INTRODUCCIÓN 

 
El LE 111 tiene dos funciones: 
 

a) Amplificar y filtrar la señal proveniente de la célula de carga situada bajo la 
plataforma de la jaula de experimentación. Muestra en un indicador el 
movimiento del animal. Envía los datos al ordenador para analizarlos en el 
programa. Los movimientos que el animal produce sobre la reja (Fear 
Conditioning) o convulsiones forzadas (Startle Reflex) son registradas por la 
célula de carga como desplazamiento de masa. 

 
b) Amplifica la señal acústica para estimular al animal en la jaula experimental. 

Este amplificador de Audio toma la salida del LE 118 y la envía al altavoz de la 
jaula de experimentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. LE 111 Load Cell Coupler. 

El sistema tiene una mejora respecto los sistemas clásicos de detección mediante foto 
células. Mientras estos sistemas dan respuestas discretas (saltos en la detección de 
movimiento), el sistema basado en células de carga proporciona datos continuos y 
precisos. Incluso con el análisis apropiado de la respuesta es posible identificar 
diferentes tipos de comportamiento del animal. 
 

ATENCIÓN: Debido a la exposición a niveles de sonido de hasta 120 dB se 
debe utilizar protección auditiva para evitar posibles riesgos. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

7.1. Panel frontal DEL LE 111 

 
 

 
 
 

Figura 7. Panel Frontal del LE 111. 

 

¶ ON: led de color verde que permanece encendido mientras el sistema está en 
marcha. 

 

¶ USE/OFF: selector que activa/desactiva la señal de la célula de carga. Permite 
desactivar rápidamente la señal de la jaula y parar la medida. Es útil cuando se 
pone/retira al animal de la jaula y cuando empieza/finaliza un registro. Cuando 
estamos llevando a cabo un experimento este selector debe estar en la 
posición USE. 

 

¶ AC/DC: este selector selecciona el modo de acople de la señal: 
o DC: la unidad mide el valor absoluto de la señal del transductor (valores 

continuos y alternos). Este modo se usa para: 
Á Ajustar la misma ganancia en varios equipos. 
Á Cuando queremos averiguar la equivalencia entre la señal 

eléctrica y la masa. 
o AC: la unida sólo mide la parte alterna de la señal (elimina la parte 

continúa de la señal). Este es el modo normal de funcionamiento dado 
que nos interesa medir los cambios de masa. 

 

    ON       AC/DC                      FILTER      GAIN                         SALIDA 

USE/OFF      ZERO    INDICADOR DE MOVIMIENTO 
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¶ ZERO: este potenciómetro sólo actúa en modo DC, con el podemos ajustar la 
salida a 0 cuando no hay señal (compensa el desajuste el transductor y el peso 
de la reja). 

 

¶ AC FILTER (Hz): este control sólo trabaja en modo AC. Selecciona la 
frecuencia de corte del filtro pasa bajos, el valor muestra la frecuencia en la se 
atenúa 3dB. A 0,2 Hz la unidad tomará más movimientos lentos que a 1 HZ. 

 

¶ GAIN: es el factor por el que la señal de la célula de carga es amplificada en la 
salida. Para ratones necesitaremos mayor ganancia que para ratas. 

 

¶ Indicador de movimiento : el indicador muestra el valor absoluto de la señal de 
salida. 

o En AC muestra el movimiento. 
o En DC muestra la masa. 

 

¶ Salida: la señal de salida es la señal de la célula de carga multiplicada por la 
ganancia y filtrada en modo AC. 
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7.2. Panel posterior DEL LE 111 

 

 
 
 

Figura 8. Panel Posterior del LE 111. 

¶ Load Cell Platform: este conector toma la señal proveniente de la célula de 
carga situada bajo la plataforma de la jaula de experimentación.  

 

¶ Control: este conector comunica el LE 111 con el LE 118. 
 

¶ Adjust Load Cell: ajuste fino de la ganancia. Podemos aumentar/disminuir la 
ganancia. Con este potenciómetro podemos: 

o Conseguir que la ganancia tome un valor intermedio a los que aparecen 
en la escala GAIN, por ejemplo 3000. 

o Acoplar los módulos LE 111 con sus respectivas células de carga para 
que den la misma señal con el mismo peso. 

 

¶ Adjust Amplitude:  ajuste fino de la amplitud de la señal de Audio (cambio de 
volumen). Con este potenciómetro podemos conseguir: 

o Ajustar el volumen de la jaula a un valor deseado, por ejemplo 80 dB. 
o Acoplar todos los módulos LE 111 con sus altavoces respectivos para 

que den todos el mismo volumen. 
 

¶ Shocker: conecta al shocker LE 100-26 a través de la entrada External Time 
situada en el panel posterior de este. 

 

¶ Air: utilizado para suministrar estímulos de aire al animal. Se necesita usar una 
fuente externa de aire comprimido como puede ser un compresor. 

 

¶ Chamber: conecta la luz y el altavoz de la jaula. 
 

¶ Toma de red: toma de red, porta fusibles e interruptor principal. 

LOAD CELL PLATFORM              LOAD CELL    AMPLITUDE 

  CONTROL     AIR       SHOCKER     CHAMBER           TOMA DE RED 
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7.3. Jaula EXPERIMENTAL 

 
 

 
 

 

Figura 9. Jaula de Experimentación. 

 
La jaula tiene una caja de altavoz en la parte superior, en la que podemos encontrar 
dos conectores, uno conecta con el LE 111 mientras que el otro es un jack para 
conectar la luz. Hay una célula de carga situada debajo de la plataforma para detectar 
el movimiento del animal en respuesta a los estímulos. La reja tiene un conector DB9 
para transmitir el shock. 

 LUZ              CAJA DE ALTAVOZ  

     PUERTA         PLATAFORMA    REJA  
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7.4. CAJA DE INSONORIZACIÓN 

La caja de insonorización ha sido diseñada para contener la jaula de experimentación. 
Dispone de aislamiento acústico adicional con una cubierta interna de espuma. 
 

 
 

Figura 10. Vista frontal y lateral de la jaula de insonorización. 

En el interior de la caja se encuentra en la pared izquierda un ventilador encargado de 
renovar el aire en el interior de la caja. En la parte superior de la pared posterior hay 
una lámpara de leds cuya intensidad de luz puede ser regulada mediante la caja de 
control Figura 12. 
 

  

Figura 11. Ventilador y luz. 

Hay una pequeña caja con los controles: 
 

 

¶ POWER: Interruptor que active la luz y el ventilador. 

¶ POWER LED: Led rojo de 3mm que indica cuando el 
interruptor Power está activado. 

¶ INTENSITY: Mando usado para regular la intensidad 
de la luz. 

¶ CONECTOR: Se usa para conectar la fuente de 
alimentación. La salida de la fuente de alimentación 
debe dar 12V DC 1A. 

 

INTENSITY 

POWER 

C 
O 
N 
E 
C 
T 
O 
R 

VENTILADOR 

LAMPARA 

Figura 12. Caja de control. 
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8. TRABAJANDO CON EL EQUIPO 

8.1. Conexión del EQUIPO 

 
La figura siguiente muestra un ejemplo de conexión de dos jaulas al LE 118, a esta 
unidad de control pueden conectarse hasta ocho jaulas.  

 

Figura 13. Ejemplo de conexión de dos jaulas. 
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Las conexiones necesarias se detallan en la tabla siguiente. 
 

 DE A CABLE 

1 PC Puerto USB  LE 118 USB USB 

2 Salida de sonido del PC LE 118 Sound Jack estéreo 3.5mm  

3*  LE 118 Stations Control n LE 111 Control n DELTA 9 

4*  LE 111 Load Cell Platform Jaula Load  Cell DIN 5  

5*  LE 111 Shocker  LE 100-26 GND Jack mono a  banana negra 

5*  LE 111 Shocker LE100-26 External Time Jack mono a banana verde 

6*  LE 111 Chamber Caja de altavoz 4 pines 

7*  Luz de la jaula Caja de altavoz Jack Mono 6.35mm 

8*  LE 100-26 Shock Reja DIN6 a DELTA 9  

9*  LE 111 Air Válvula Jack mono 3.5mm 

10**  Circuito de aire comprimido Válvula Tubo 

11**  Válvula Jaula Tubo 

*Todas estas conexiones son necesarias para cada jaula. 
** Conexiones del circuito neumático. 
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8.2. Ajustar la ganancia del transductor 

Para ajustar la ganancia del transductor siga el procedimiento siguiente: 
1 Retire al animal y el cepo de la jaula. 
 
2 

 
Sitúe el selector USE/OFF en la posición USE. 

 
 
3 

 
Sitúe el selector AC/DC en la posición DC. 

 
 
4 

 
Ajuste la ganancia a 200. 

 
 
5 

 
Ajuste el indicador de actividad a cero con el 
potenciómetro ZERO. 

 
 
6 

 
Seleccione la ganancia 5000 
y reajuste el indicador de 
actividad a cero con el 
potenciómetro ZERO. 

 

 
 
7 

 
Coloque un peso de 20 gramos encima de la reja. 
La aguja del indicador mostrará un valor. 
Podemos incrementar/disminuir dicho valor con 
el potenciómetro Adjust Load Cell situado en el 
panel posterior del LE 111. Debemos hacer que a 
ganancia 5000 con un preso de 20 gramos la aguja 
del indicador marque 1.0. 
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La medida del indicador de actividad y la tensión de salida  en el conector BNC 
etiquetado como OUTPUT en el panel frontal con 20 gr serán las siguientes; 
 
 

GANANCIA INDICADOR SALIDA 

5000 1 2V 

2000 0,4 800mV 

1000 0,2 400mV 

500 0,1 200mV 

200 0,04 80mV 

 
 

8.3. Preparando el experimento 

 
Una vez conectados todos los cables y ajustada la ganancia, proceda del modo 
siguiente: 
 
 
1 

 
 
Sitúe el selector USE/OFF en la posición OFF 

 
 

 
 
2 

 
 
Sitúe el selector AC/DC en la posición AC. 

 
 

 
 
3 

 
 
Sitúe el selector FILTER a 0,5Hz. 

 
 

 
 
4 

 
 
Seleccione una ganancia de 1000. 

 
5 Sitúe el animal en la jaula.  
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6 

 
 
Sitúe el selector USE/OFF en la posición USE. 

 
 

7 Mire la aguja del indicador, si la señal del movimiento del animal es baja aumente 
la ganancia. 
 

 

8.4. LIMPIEZA DE LA REJA 

Cuando la reja está sucia parte de la descarga pasará por la suciedad. Esto producirá 
datos erróneos en el experimento ya que el animal no responderá de modo adecuado 
al refuerzo negativo del shock (no recibirá castigo). 
 
Para limpiar la reja puede usarse agua y jabón, posteriormente a la limpieza debe 
secarse bien para evitar que se oxide a largo plazo. La reja puede ser extraída de la 
bandeja para lavarla. Asegúrese de secar bien el conector DB9, en caso contrario 
podrían oxidarse con el tiempo los contactos. 
 
Debe limpiarse sobretodo el plástico entre las varillas de la reja, ya que la orina es un 
buen conductor eléctrico que establecerá un contacto entre varillas a través del 
plástico. 

8.5. LIMPIEZA DE LA BANDEJA 

La bandeja contiene la reja y recoge las heces y la orina, se debe limpiar después de 
cada experimento. Para limpiarla debe retirarla primeramente de la jaula y 
posteriormente utilizar una solución jabonosa, finalmente secarla bien. 
 

8.6. LIMPIEZA DE LA PUERTA TRANSPARENTE 

ATENCIÓN: Para limpiar la puerta transparente nunca utilice alcohol ni 
productos derivados del alcohol, de lo contrario aparecerán rayas en el 
plástico transparente. 

 
 
Para limpiar la puerta se puede utilizar un paño ligeramente humedecido, finalmente 
se debe secar con un paño seco. Si está demasiado sucia se puede humedecer el paño 
con una solución jabonosa, posteriormente se retira la espuma con un paño húmedo 
y, finalmente, se debe secar con un paño seco. 
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8.7. LIMPIEZA DE LAS PAREDES 

 
Para limpiar las paredes se puede utilizar un paño ligeramente humedecido y luego 
secarlas con un paño seco. Si están demasiado sucias se puede humedecer el paño con 
una solución jabonosa para limpiarlas, a continuación se retira la espuma con un paño 
húmedo y finalmente se seca con un paño seco. 
 

8.8. LIMPIEZA DEL CEPO 

ATENCIÓN: Para limpiar el cepo transparente nunca utilice alcohol ni 
productos derivados del alcohol, de lo contrario aparecerán rayas en el cepo 
y acabará rompiéndose. 

 
 
Para limpiar el cepo se puede utilizar un paño ligeramente humedecido, finalmente se 
debe secar con un paño seco. Si está demasiado sucio se puede humedecer el paño 
con una solución jabonosa, posteriormente se retira la espuma con un paño húmedo 
y, finalmente, se debe secar con un paño seco. 
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9. INSTALACIÓN DEL KIT CONTEXTUAL LE 115 

 

El kit contextual es un accesorio suministrado con el sistema combinado de Startle y 
Fear de Panlab, para cambiar el contexto de la jaula cuando se llevan a cabo 
experimentos dependientes del estímulo de Fear Conditioning (Cue dependent Fear 
Conditioning). 

9.1. COMPONENTES: 

¶ Base Blanca bajo la reja. 

¶ Suelo liso. 

¶ Paredes blancas. 

¶ Cilindro transparente. 
 

9.1.1. BASE BLANCA BAJO LA REJA 

La base blanca bajo la reja se usa para cambiar el color del suelo de base cuando el 
usuario quiere mantener la reja durante la fase de prueba o el experimento 
dependiente del estímulo de Fear Conditioning. 
 

    
 

Figura 14. Base Blanca bajo la reja. 

 
1) Retire la reja de la bandeja. 

  
2) Sitúe el suelo blanco flexible en la bandeja. 

  
3) Coloque de nuevo la reja en la bandeja. 

  
4) Sitúe la bandeja en la jaula.  

9.1.2. SUELO LISO 

El suelo liso se usa para cambiar  la textura del suelo durante la prueba así la jaula 
puede proporcionar diferentes estímulos táctiles al sujeto. Debido a que no se 
proporciona shock durante esta fase del experimento, no es necesario el contacto de 
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la reja con el animal. El suelo liso no afecta la sensibilidad del sistema para detectar 
movimiento. 
 

1) Cubra la reja con el suelo de aluminio.  
2) Introduzca de nuevo el conjunto en la jaula. 

 

Figura 15. Suelo liso. 

9.1.3. PAREDES BLANCAS 

Las paredes blancas cambian la percepción del sujeto respecto al color de la jaula. Se 
suministran tres paredes, una para la pared izquierda (contiene la luz). 
 

 

Figura 16. Paredes blancas. 

1) Abra la puerta de la jaula y desenrosque un poco la 4 tuercas blancas de la tapa 
superior de la jaula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Tuercas blancas. 
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2) Mantenga la tapa superior ligeramente elevada e inserte la parte doblada de la 
pared blanca en el espacio entre la tapa superior y la pared original de color 
negro. 

 

 

Figura 18. Montaje de las paredes blancas. 

3) Repita el proceso para las tres paredes (derecha, izquierda y posterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Montaje de las paredes blancas. 

 
4) Atornille de nuevo las 4 tuercas blancas de la tapa superior para mantener 

fijadas en su sitio las paredes blancas. 
 

5) Una vez fijadas, es importante asegurarse que la parte inferior de las 3 paredes 
NO contacte con la parte superior del suelo/reja de la bandeja, porque esto 
podría afectar la sensibilidad del sistema. 
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9.1.4. CILINDRO TRANSPARENTE 

 
El cilindro transparente se usa para cambiar la percepción espacial del espacio 
interno dentro de la jaula. El cilindro está provisto con una abertura en su parte 
superior para el estímulo luminoso colocado en la pared izquierda y 3 pequeños 
orificios en su parte inferior para asegurar la fijación del cilindro en la jaula sin ningún 
tipo de contacto con el suelo. 
 
 El cilindro se puede fijar en la caja con las paredes de color negro original o con las 
paredes blancas del kit contextual (lo que explicar por qué el cilindro es transparente, 
para que el sujeto puede percibir el nuevo color de la jaula cuando se cambia tanto el 
contexto visual y el contexto espacial). 

 

Figura 20. Cilindro transparente. 

 
1) El cilindro se suministra con tres pequeños tornillos.  

 
2) Atornille los tres tornillos en los tres pequeños orificios que encontrará en la 

parte inferior de las paredes negras de la jaula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Orificios. 
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3) Introduzca el cilindro por la puerta frontal presionándolo lateralmente y 
haciendo coincidir los 3 agujeros del cilindro con la parte de los tornillos que 
sobresale de las paredes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Colocando el cilindro transparente. 

 
4) Una vez fijado, es importante asegurarse de que la parte inferior del cilindro no 

haga contacto con el piso superior de la bandeja de rejilla, porque puede 
afectar la sensibilidad del sistema.  

 

NOTA: en cajas normales, la pared del fondo es negra y no transparente como se 
muestra en algunas de las fotos. 

 














