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Limitación de las responsabilidades 
 
PANLAB no acepta la responsabilidad, bajo ninguna circunstancia, de cualquier daño 
causado directa o indirectamente por una interpretación incorrecta de las 
instrucciones detalladas a lo largo de este manual. 
Algunos símbolos pueden interpretarse de diversas maneras por profesionales que no 
estén acostumbrados a su uso. 
PANLAB se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, los contenidos de 
este documento sin previo aviso.  
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1. TABLA DE SÍMBOLOS 

 
Reconocer los símbolos usados en el manual ayudará a su correcta comprensión: 
 

DESCRIPCIÓN SÍMBOLO 

Advertencia sobre operaciones que no deben realizarse dado que pueden 
dañar el equipo.  
Advertencia sobre operaciones que deben realizarse y que de no hacerse 
pueden suponer un peligro para el usuario.  
Conexión a tierra del terminal de protección 

 
Advertencia sobre una superficie metálica que está a una temperatura 
que puede superar 65ºC.  

Advertencia sobre una superficie metálica que puede proporcionar 
descargas eléctricas en caso de contacto.  

Descontaminación de los equipos antes de desecharlos una vez acabada 
su vida útil  
Directiva de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos 

 
 

2. BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 
Revise todas las unidades periódicamente y después de periodos de almacenamiento, 
para asegurarse de que todavía son aptas para el funcionamiento. Investigue todas las 
fallas que pueden indicar la necesidad de servicio o reparación. 
 
Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan que la unidad sea revisada 
periódicamente para asegurar que es adecuada para su propósito. Usted debe seguir 
las instrucciones de mantenimiento preventivo. En caso que el equipo tenga que ser 
reparado, usted puede gestionarlo a través de su distribuidor. Antes de la inspección, 
mantenimiento, reparación o devolución de Equipos de Laboratorio deben ser 
limpiados y descontaminados. 
 
  

Descontaminación antes de desechar el equipo 

En el uso este equipo puede haber estado en contacto con materiales 
peligrosos biológicamente, y por lo tanto puede llevar material 
infeccioso. Antes de desecharlo, el aparato y los accesorios deben ser 
descontaminados cuidadosamente de acuerdo con las leyes locales de 
seguridad ambiental. 



 

 
PB-MF-MAN-063-ES-REV1.0      Caja de preferencia de plaza espacial automatizada 3 

3. INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

 

 
ADVERTENCIA: No seguir cualquiera de las indicaciones descritas en 
este apartado puede ocasionar un mal funcionamiento del equipo. 

 
 

A. Debido al elevado peso de la jaula y sus dimensiones, esta debe ser 
manipulada por dos personas para evitar lesiones al trasladarla. 

B. Inspeccione el equipo para descubrir cualquier signo de daño causado durante 
el transporte. Si descubre alguno no use el equipo y contacte con su 
distribuidor local. 

C. Asegúrese de quitar todas las protecciones para el transporte antes de usar el 
equipo. El embalaje original ha sido diseñado para proteger el equipo. Se 
recomienda que conserve las cajas, espumas y accesorios para futuros 
transportes. La garantía no cubre daños causados por un embalaje deficiente. 

D. Coloque el equipo sobre una superficie firme y horizontal dejando un espacio 
libre de al menos 10cm entre la parte posterior del equipo y la pared. No 
coloque el equipo en zonas sometidas a vibraciones ni a la luz solar directa. 

E. El interruptor de desconexión debe ser fácilmente accesible tras quedar el 
equipo instalado en su posición normal 

F. Solo use cables de alimentación que se hayan suministrado con el equipo. En 
caso de substituir el cable de alimentación por otro, este debe ser de las 
mismas características que el original. 

G.  Verifique que la tensión de suministro eléctrico corresponda a la 
tensión seleccionada en el porta-fusibles del equipo. En ningún caso el equipo 
se conectará a una red de alimentación que no esté dentro de estos límites.  

 

 
 
El fabricante declina toda responsabilidad por mal uso del equipo y de las 
consecuencias derivadas por su uso en aplicaciones distintas para las que fue 
diseñado.  
 

     
ATENCIÓN 

Por razones de seguridad eléctrica el equipo sólo puede conectarse 

a una toma de red que disponga de tierra  . 

El equipo puede ser utilizado en instalaciones de categoría II de sobre-
tensiones de acuerdo con las Normas de Seguridad General. 
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ATENCIÓN 

Control con PC 

Algunos instrumentos están diseñados para ser controlados desde un 

PC. Para preservar la integridad de los equipos, es esencial que el PC 

conectado cumpla con las normas básicas de seguridad y de CEM y se 

establece de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En caso de 

duda consulte la información que viene con su PC. Como es habitual con 

todas la operaciones con el PC se recomiendan las siguientes 

precauciones de seguridad: 

Ɇ 0ÁÒÁ ÒÅÄÕÃÉÒ ÅÌ ÒÉÅÓÇÏ ÄÅ ÆÏÒÚÁÄÏ ÄÅ ÌÁ ÖÉÓÔÁȟ ÃÏÎÆÉÇÕÒÅ ÌÁ ÐÁÎÔÁÌÌÁ ÄÅÌ 

PC con la posición de visualización correcta, libre de deslumbramiento y 

con los ajustes de brillo y contraste adecuados 

Ɇ 0ÁÒÁ ÒÅÄÕÃÉÒ ÌÁ ÐÏÓÉÂÉÌÉÄÁÄ ÄÅ ÌÅÓÉÏÎÅÓ posturales, configure la pantalla 

del PC, el teclado y el ratón con una posición ergonómica correcta, de 

acuerdo con sus normas de seguridad locales.                            

 

 

ATENCIÓN 

Los equipos de clase A están pensados para trabajar en entorno 

industrial. 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo 

digital de Clase A, según la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos 

límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 

contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un 

entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 

de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas 

instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las 

comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona 

residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se le 

solicitará al usuario que corrija la interferencia a su propio coste. 
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4. MANTENIMIENTO 

 

 

 
ADVERTENCIA: No seguir cualquiera de las indicaciones descritas en 
este apartado puede ocasionar un mal funcionamiento del equipo. 

 

¶ PULSE LAS TECLAS SUAVEMENTE ɀ basta con una ligera presión. 
 

¶ Los equipos no necesitan desinfectarse, pero deben limpiarse para eliminar restos 
de orina, excrementos y olores. Para limpiarlo recomendamos un trapo o papel 
humedecido con jabón (que no tenga un olor fuerte). NO UTILICE DISOLVENTES 
NI PRODUCTOS ABRASIVOS. 

 

¶ NO VIERTA AGUA ó líquidos directamente sobre el equipo. 
 

¶ Después de su uso, desconecte la máquina utilizando el interruptor de red, limpie e 
inspeccione el exterior del equipo para que siempre pueda utilizarse en óptimas 
condiciones. 

 

¶ El usuario sólo está autorizado a intervenir para la sustitución de los fusibles de red, 
que deberán ser del tipo y valores indicados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. Interruptor principal, porta-fusibles y toma de red. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE FUSIBLES 

 

En el caso de que se produjera una sobre-tensión u otra anomalía en la red  y el equipo 
dejara de funcionar. Compruebe el estado de los fusibles siguiendo el procedimiento 
descrito a continuación: 

 
1 Desconecte el equipo de la red extrayendo la clavija. 

INTERRUPTOR PORTAFUSIBLES 

PESTAÑA APERTURA 
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2 Abra el porta-fusibles haciendo 
palanca con un destornillador 
plano en la pestaña. 
 

 
  Figura2. Abrir la puerta del porta-fusibles. 

3 Extraiga el porta-fusibles 
haciendo palanca con el 
destornillador. 
 

 
  Figura3. Extraer el porta-fusibles. 

4 Sustituya los fusibles si fuera necesario por dos del mismo tipo y las mismas 
características Colocando los fusibles en la posición correcta. 
 

 

  
 CORRECTO INCORRECTO 
 Figura 4. Colocación de los fusibles. 

5 Introduzca de nuevo el porta-fusibles, ambas posiciones son correctas dado que la 
fuente de alimentación es universal. 

6 En caso de que los fusibles vuelvan a fundirse, desconecte el equipo y contacte con el 
servicio técnico.  

 

     
ATENCIÓN 

Por razones de seguridad eléctrica no abra ni retire las tapas, puede 
exponerse a tensiones peligrosas.  
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6. INTRODUCCIÓN 

 
La Place Preferente Espacial1 es una jaula diseñada para optimizar estudios de Place 
preferente. Esta jaula permite: 
 

 

Figura 5. Place Preference Espacial. 

 

¶ Múltiples combinaciones. 

¶ Optimizar la diferenciación entre compartimentos. 

¶ Minimiza la preferencia espacial durante la fase previa al ensayo. 

¶ El corredor tiene paredes transparentes para minimizar la estancia en este 
compartimiento. 

¶ La detección del animal puede hacerse mediante Células de carga. 
 
La configuración espacial de los compartimientos puede ser fácilmente modificada 
usando elementos tridimensionales para las esquinas de las paredes, y el suelo puede 
cambiarse con paneles (superficie lisa o rugosa). 
 

                                                             
1
 Este tipo de experimento fue desarrollado por los profesores Rafael Maldonado y Olga Valverde del 

Laboratorio de Neurofarmacología de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (España). 
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7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

7.1. PANEL FRONTAL DE LA UNIDAD DE CONTROL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Panel Frontal de la Unidad de Control. 

 
 

¶ LED DE ESTADO: Led verde de 3 mm. Al encender el equipo si la jaula está 
conectada parpadeará durante 20 segundos, indicando que el equipo se está 
auto-balanceando, después de este periodo permanecerá encendido. 

 

¶ LEDS DE POSICIÓN: Son 3 leds rojos de 5 mm, hay uno para cada 
compartimiento de la jaula. Una vez balanceada la jaula (cuando el led de 
estado está continuamente encendido) estos leds se iluminarán en función de 
la posición del animal en la jaula. 

 
 

LED DE ESTADO          LEDS DE POSICIÓN 
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7.2. PANEL POSTERIOR DE LA UNIDAD DE CONTROL 

 
 

Figura 7. Panel posterior de la unidad de control. 

 

¶ MAIN: Puerto DB9 Hembra. Se usa para conectar la unidad de control al 
puerto serie del ordenador (si la unidad de control es la primera), o para 
conectar la unidad de control al puerto REMOTE  de la unidad de control que le 
precede. 

 

¶ REMOTE: Puerto DB9 macho. Se usa para conectar la unidad de control al 
puerto MAIN de la siguiente unidad de control, en caso de que haya más de 
una unidad de control. El puerto REMOTE  de la última unidad de control 
queda libre. 

 

¶ ID: Selector decimal que actúa como identificador de la jaula. Un ordenador 
puede controlar hasta 8 jaulas con el programa PPCWin. Todas las jaulas 
deben tener identificadores diferentes para que el ordenador pueda 
diferenciarlas. 

 

¶ BOX: Conector DB25 que conecta la unidad de control a la plataforma de la 
jaula. A través de él, la unidad de control recibe la información de las células de 
carga situadas bajo la jaula, para poder identificar la posición del animal. 

 

¶ RAT/MOUSE: Este conmutador debe situarse en la posición correcta 
dependiendo del tipo de jaula con la que se trabaje: 

o RAT: cuando se trabaje con jaula de rata (LE 898). 
o MOUSE: cuando se trabaje con jaula de ratón (LE 896). 

 

¶ TOMA DE RED: Toma de red, porta-fusibles e interruptor general de la unidad 
de control. 

 
 
 

      MAIN      ID   REMOTE                     RAT/MOUSE           BOX      TOMA DE RED 
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7.3. JAULA EXPERIMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Jaula Place Preference Espacial. 

 
La jaula experimental dispone de 3 áreas bien definidas. A la izquierda hay un 
compartimento con paredes blancas con topos negros y suelo negro. En la zona 
central hay un corredor con paredes y suelo transparente que permite el paso entre los 
otros dos compartimientos. En la zona derecha hay un compartimiento con paredes 
blancas y franjas grises inclinadas y el suelo es de color gris. 
 
Los suelos de las zonas derecha e izquierda pueden ser lisos o rugosos, simplemente 
girando el plafón que hace la función de suelo.  
 

  

Figura 9. Suelo liso. Figura 10. Suelo rugoso. 

 
La configuración espacial de las zonas derecha e izquierda se puede modificar 
mediante unos accesorios que se colocan en las esquinas de las paredes. Los 
accesorios van pintados igual que las paredes y tienen las formas siguientes: 
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¶ 2 Prismas de base triangular. 

¶ 1 Pirámide de base triangular oblicua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Accesorios para modificar la configuración espacial del lado izquierdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Accesorios para modificar la configuración espacial del lado derecho. 

 
Estos accesorios se fijan a las esquinas mediante imanes y unas muescas que encajan 
en unos soportes que hay en la base de la jaula. 
 
Bajo la plataforma hay dos células de carga, una para el corredor transparente y otra 
para el lado derecho (paredes blancas a franjas inclinadas grises). La posición del 
animal se determina mediante estas células de carga, si el animal no está en ninguno 
de los dos compartimientos con detección el equipo detecta al animal en el tercer 
compartimiento. 
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8. CONEXIÓN DEL EQUIPO 

 
En la Figura 13 pueden apreciarse las conexiones necesarias 
 
 

Figura 13. Conexión del sistema. 
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Los cables necesarios para la conexión se detallan en la tabla siguiente: 

 DESDE HASTA CABLE 

1 LE 89X MAIN Puerto serie PC Cable RS 232 

2 LE 89X Box Plataforma jaula Cable DB25 a DIN7 

 
Un ordenador puede controlar hasta 8 jaulas conectando las unidades de control en 
cascada. En la Figura 14 se ve un ejemplo de cómo se conectarían 3 unidades de 
control. El programa utilizado para controlar el equipo es el PPCWin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.  Ejemplo de conexión de 3  unidades de control al PC. 

Cuando se trabaja con más de una jaula hay que tener en cuenta los puntos siguientes: 
 

¶ Todas las jaulas deben tener un identificador  ID diferente para que el 
ordenador pueda diferenciarlas. 

 

¶ No es necesario que los identificadores ID sean correlativos. En el ejemplo 
anterior se podría trabajar con las jaulas 1-2-3 o por ejemplo 1-5-8. 

 

¶ No es necesario que las jaulas estén físicamente ordenadas. Por ejemplo si 
trabajamos con las jaulas 1, 2 y 3 todas las combinaciones siguientes serian 
válidas: 1-2-3, 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2 y 3-2-1. 

 

¶ El puerto serie del ordenador se conecta siempre al puerto MAIN de la primera 
unidad de control. 

 

¶ El puerto REMOTE de cada unidad de control se conecta al puerto MAIN de la 
unidad de control siguiente. 

 

¶ El puerto REMOTE de la última unidad de control queda libre. 
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9. TRABAJANDO CON LA UNIDAD 

9.1. LLEVANDO A CABO UN EXPERIMENTO 

 
Debe seguirse la metodología siguiente para trabajar con la unidad: 
 

1. Conecte todos los cables (ver capítulo 8). 
 

2. Configure espacialmente los compartimentos con los accesorios para las 
esquinas, y el suelo liso o rugoso. 

 
3. Si trabaja con la jaula de ratas (LE 898) sitúe el selector posterior en la posición 

RAT. En caso de trabajar con la jaula de ratón, sitúe el selector posterior en la 
posición MOUSE. 

 
4. Conecte la o las unidades de control a la red eléctrica y enciéndalas. 

 
5. Espere unos segundos mientras el led de estado parpadea indicando que el 

sistema se está balanceando. 
 

6. Siga las instrucciones en el manual del programa PPCWin para preparar el 
experimento. 

 
7. Introduzca al animal en la jaula y proceda a ejecutar el experimento. 

 
8. Una vez finalizado el experimento, reitre al animal de la jaula, limpie la jaula y 

vuelva al punto 7 si quiere experimentar con más animales. 
 

9. Una vez acabada la sesión experimental, limpie la jaula, cierre el programa 
PPCWin y apague la unidad de control. 

 

9.2. ADVERTENCIA AUTOMÁTICA DE ERROR 

 
Si no se ha conectado la unidad de control a la jaula, o los suelos sobre las células de 
carga no están correctamente colocados, o una o ambas células de carga están 
dañadas, al encender el equipo empieza la secuencia de auto-balanceo (parpadeando 
el led verde de estado), pero pasados 20 segundos parpadearán también los dos leds 
de posición rojos situados a la derecha del panel frontal de la unidad de control. 
 
Esto es un mensaje de advertencia de que el equipo no va a funcionar. Para solucionar 
esto simplemente: 
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¶ Apague la unidad de control. 

¶ Compruebe que los suelos estén correctamente colocados. 

¶ Conecte la unidad de control a la jaula en caso de que fuera este el problema. 

¶ Encienda la unidad de control de nuevo. 

¶ Espere 20 segundos s que el sistema auto-balancee. 
 
Si el problema persiste, una o ambas células de carga estarán bloqueadas o dañadas. 
 

9.3. LIMPIAR LOS SUELOS 

 
Para limpiar los suelos puede utilizar un paño ligeramente humedecido y luego 
séquelos con un paño seco. Si están demasiado sucios se puede humedecer el paño 
con una solución jabonosa para limpiarlos, a continuación  retire la espuma con un 
paño húmedo y finalmente secar con un paño seco. 
 

9.4. LIMPIAR LAS PUERTAS 

 
Para limpiar las puertas puede utilizar un paño ligeramente humedecido y luego 
séquelas con un paño seco. Si están demasiado sucias se puede humedecer el paño 
con una solución jabonosa para limpiarlas, a continuación retire la espuma con un 
paño húmedo y finalmente secar con un paño seco. 
 

9.5. LIMPIAR LAS PARTES TRANSPARENTES 

 
ATENCIÓN: Para limpiar la partes transparentes nunca utilice alcohol ni 
productos derivados del alcohol, de lo contrario aparecerán rayas en el 
plástico transparente 

 

 

Para limpiar las partes transparentes puede utilizar un paño ligeramente humedecido 
y luego séquelas con un paño seco. Si están demasiado sucias se puede humedecer el 
paño con una solución jabonosa para limpiarlas, a continuación retire la espuma con 
un paño húmedo y finalmente secar con un paño seco. 
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9.6. LIMPIAR LAS PAREDES 

 
Para limpiar las paredes puede utilizar un paño ligeramente humedecido y luego 
séquelas con un paño seco. Si están demasiado sucias se puede humedecer el paño 
con una solución jabonosa para limpiarlas, a continuación retire la espuma con un 
paño húmedo y finalmente secar con un paño seco. 

9.7. LIMPIAR LOS PRISMAS Y PIRAMIDES 

 
Para limpiar los prismas y pirámides puede utilizar un paño ligeramente humedecido y 
luego séquelos con un paño seco. Si están demasiado sucios se puede humedecer el 
paño con una solución jabonosa para limpiarlos, a continuación retire la espuma con 
un paño húmedo y finalmente secar con un paño seco. 
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10. MONTAJE DE LA JAULA 

10.1. COLOCACIÓN DE LOS SUELOS EN LA PLATAFORMA 

 
Los suelos de los diferentes compartimentos deben colocarse de modo que las patas 
descansen sobre los 4 orificios que hay en la plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Suelos de los diferentes compartimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Colocación de los suelos en la jaula. 
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Las flechas indican en la figura anterior unos puntos que hay en el suelo que indican en 
qué posición se deben insertar (Siempre con los puntos en el frontal y posterior y 
nunca en los laterales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Detalle del soporte para pata del suelo. 

 
Los compartimientos derecho y central (corredor)  tienen una célula de carga para 
detectar la presencia del animal. En el compartimiento izquierdo no hay célula de 
carga y se supone que el animal está allí cuando no se detecta en los otros dos 
compartimientos. 
 

  

Figura 18. Detalle de las patas del suelo. 

 

Figura 19. Posición final del suelo. 
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Figura 20. Colocación del suelo transparente del corredor. 

10.2. CONFIGURACIÓN ESPACIAL DE LA JAULA 

 
Hay disponibles para los compartimientos izquierdo y derecho unos accesorios que 
permiten modificar la forma del compartimiento. Estos se sujetan a las barras de 
metal de las esquinas mediante imanes y las muescas deben descansar en unos 
pivotes que tiene la jaula en las paredes a tal efecto. 
 

  

Figura 21. Detalle del pivote donde se encajan las muescas del 
accesorio. 

Figura 22. Detalle de la 
muesca. 
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Figura 23. Detalle de la muesca. Figura 24. Colocación 
del accesorio. 

 

Figura 25. Ejemplo de configuración espacial. 

 

 








